
   

 

ARK Methotrexate II Dilution Buffer 

Tento příbalový leták společnosti ARK Diagnostics, Inc. pro ředicí pufr ARK 
Methotrexate II si musíte před použitím pečlivě přečíst. Pokyny pro příbalovou 
informaci je třeba dodržovat odpovídajícím způsobem. Spolehlivost výsledků testu 
nelze zaručit, pokud existují nějaké odchylky od pokynů v této příbalové informaci. 

Každou závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, nahlaste 
výrobci a případně příslušnému orgánu. Shrnutí bezpečnosti a funkčnosti je k 
dispozici prostřednictvím databáze Eudamed (Evropská databáze zdravotnických 
prostředků), SRN: US-MF-000023925. 
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Klíč k použitým symbolům 

g Kód dávky H 
YYYY-MM-

DD 

Spotřebujte do / Datum expirace 

h Katalogové číslo M Výrobce 

P Autorizovaný zástupce C  Označení CE 

V Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro l Teplotní omezení 

i Přečtěte si návod k použití a Kontrola kvality 

Rx Only Použití pouze na lékařský předpis   
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1 Jméno  
 

ARK Methotrexate II Dilution Buffer 
 
2 Zamýšlené použití 
 

Ředicí pufr ARK Methotrexate II je určen k ředění vzorků obsahujících 
vysoké koncentrace methotrexátu pro test ARK Methotrexate II. 

 
3 Obsah 
 

Ředicí pufr ARK Methotrexate II se skládá ze syntetické proteinové 
matrice. Jeho složení je ekvivalentní kalibrátoru A (nula), kalibrátor ARK 
Methotrexate II, REF 5071-0002-00. 

 
REF Popis produktu Množství/objem 

5071-0004-00 Ředicí pufr ARK Methotrexate II 

Pufr, hovězí sérový albumin a azid sodný  

1 × 25 ml 

 
4 Varování a bezpečnostní opatření 
 

 Pro diagnostické použití in vitro. 
 Ředicí pufr obsahuje ≤0,09 % azidu sodného. 

 
5 Návod k použití 
 

 Úplné shrnutí a vysvětlení testu ARK Methotrexate II naleznete v 
příbalové informaci k testu ARK Methotrexate II. 

 Ředicí pufr je připraven k použití. Před dávkováním promíchejte 
jemným převrácením. 

 Uchovávejte lahvičky při teplotě 2–8 °C. Po otevření spotřebujte do 12 
měsíců a před datem expirace.  

 
6 Postup – Protokol ručního ředění 

 
Rozsah měření kalibrační křivky ARK Methotrexate II je 0,030–1,300 μmol/l. 
Vzorky a kontroly obsahující methotrexát ve vyšších koncentracích (>1300 
μmol/l) se testují ředěním vzorku a kontrol do měřicího rozsahu. 
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Ručně zřeďte kontrolu vysokého vzorku nebo vysokého rozsahu ředicím 
pufrem ARK Methotrexate II přípravou vhodného desetinásobného 
sériového ředění, jak je uvedeno níže. 
 

Vzorek  
Objem 

Ředicí matrice 
Objem  

Ředění 
Součinitel 

ředění 

50 μl Neředěný vzorek 450 μl 1:10 10 

50 μl  1:10 vzorek 450 μl 1:100 100 

50 μl  Vzorek 1:100 450 μl 1:1000 1000 

 
 
Součinitel ručního ředění = (objem vzorku + objem ředicího pufru) 
     Objem vzorku 
 
Vynásobte výsledek testu součinitelem ředění. Chcete-li převést µmol/l na 
μg/ml, vydělte získanou hodnotu převodním součinitelem 2,2005. 

 
 
7 Ochranné známky 

 

ARK™
 je ochranná známka společnosti ARK Diagnostics, Inc. 

Jiné známky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných 
držitelů. 
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