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1 Nome 

ARK™ Apixaban Assay 

 
2 Utilização prevista 
 

O Ensaio de apixabana ARK é um imunoensaio enzimático homogéneo 
concebido para a determinação quantitativa de apixabana em plasma 
humano citratado a 3,2 % em analisadores automáticos de química 
clínica. As concentrações de apixabana podem ser utilizadas como auxílio 
no manejo de pacientes em terapia com apixabana nas seguintes 
situações em que a medição dos níveis de apixabana pode ser útil como 
informação adicional: 

- Pacientes com risco de hemorragia grave  

- Pacientes com episódio de hemorragia  

O ensaio não é um teste independente e os resultados devem ser 
utilizados em conjunto com outros achados clínicos e laboratoriais. 

Para uso na população adulta. 

 
3 Resumo e Explicação do Teste 

 
A apixabana (Eliquis®, Bristol-Myers Squibb Pharma Company) 1-(4-
metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-
pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida) é um anticoagulante oral direto 
indicado1 

 para reduzir o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e embolia 
sistémica em pacientes com fibrilhação auricular não valvular.  

 para a profilaxia da trombose venosa profunda (TVP), que pode levar 
a embolia pulmonar (EP), em pacientes submetidos a cirurgia de 
substituição da anca ou do joelho. 

 para o tratamento da trombose venosa profunda (TVP) e da embolia 
pulmonar (EP), e para a redução do risco de recorrência de TVP e EP 
após a terapia inicial. 

A medição da concentração de apixabana é recomendada pelo 
documento de consenso do Conselho Internacional para a Normalização 
em Hematologia (ICSH), que fornece orientações aos laboratórios sobre a 
medição de anticoagulantes orais diretos (DOACs) em determinadas 
situações clínicas, incluindo situações não urgentes (idade avançada, 
insuficiência renal grave ou dependência de diálise, intervenções prévias 
com alto risco de hemorragia, índice de massa corporal >40 kg/m² ou 
interações medicamentosas), situações urgentes (hemorragia aguda ou 
determinação de estratégias de reversão adequadas), gestão 
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perioperatória com alto risco de hemorragia e suspeita de 
sobredosagem.2 

 
4 Princípios do Procedimento 
 

O Ensaio de apixabana ARK é um imunoensaio homogéneo, baseado na 
competição entre o fármaco presente na amostra e apixabana marcada 
com a enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH) pela ligação ao 
reagente do anticorpo. À medida que se dá a ligação deste último ao 
anticorpo, a actividade enzimática diminui. Na presença de fármaco 
proveniente da amostra, a actividade enzimática aumenta, sendo 
directamente proporcional à concentração do fármaco. A enzima activa 
converte a coenzima nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) para 
NADH, o que é medido por espectrofotometria como taxa de alteração da 
absorvância. A G6PDH endógena presente no soro não interfere nos 
resultados porque a coenzima NAD funciona apenas com a enzima 
bacteriana usada no ensaio. 
 

5 Reagentes 
 

REF Descrição do Produto Quantidade/Volume 

5047-0001-
00 

Ensaio de apixabana ARK  

Reagente R1  – Anticorpo/Substrato 
Anticorpos policlonais de coelho contra 
apixabana, glicose-6-fosfato, nicotinamida 
adenina dinucleótido, seralbumina bovina, azida 
sódica e estabilizadores  

1 X 28 mL 

Reagente R2  – Enzima  
Apixabana marcada com G6PDH bacteriana, 
tampão, seralbumina bovina, azida sódica e 
estabilizadores 

1 X 14 mL 

 
Manuseamento e armazenamento do reagente  
Os reagentes para o Ensaio de apixabana ARK são fornecidos na forma 
líquida, pronta a usar, e podem ser usados imediatamente depois de 
retirar do frigorífico. Quando não estiverem a uso, os reagentes têm de 
ser armazenados a 2 – 8°C (36 – 46°F), na posição vertical e com as 
tampas de rosca bem fechadas. Se armazenados conforme as instruções, 
os reagentes são estáveis até à data de validade impressa no rótulo. Não 
congelar os reagentes. Evitar a exposição prolongada a temperaturas 
acima de 32°C (90°F). O armazenamento inadequado de reagentes 
pode afectar o desempenho do ensaio. Os reagentes permaneceram 
estáveis por até 60 dias quando armazenados no instrumento, conforme 
demonstrado pelos dados de suporte. 

 
Os produtos de apixabana ARK contêm ≤ 0,09% de azida sódica. Como 
medida de precaução, a canalização afectada e a instrumentação devem 
ser devidamente enxaguadas com água para mitigar a possível 
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acumulação de azidas metálicas explosivas. Não são necessárias 
precauções especiais para o manuseamento dos outros componentes do 
ensaio. 

 
6 Advertências e precauções 
 

 Para utilização em diagnóstico in vitro. Uso exclusivo por 
profissionais de laboratório.  

 Requer prescrição médica. Atenção: A lei federal dos EUA restringe a 
venda deste dispositivo à venda por ou sob prescrição de um 
profissional autorizado. 

 Para uso na população adulta. 
 O dispositivo não se destina ao uso na monitorização de pacientes 

que recebem heparina ou outros inibidores orais diretos do fator Xa. 
 Os reagentes R1 e R2  são fornecidos como conjunto, e não devem 

ser trocados com reagentes com números de lote diferentes. 
 Os reagentes contêm ≤ 0,09% de azida sódica. 
 O ensaio deve ser utilizado apenas em conjunto com as informações 

fornecidas por avaliações clínicas e outros procedimentos 
diagnósticos. 

 
7 Colheita de amostras e preparação para análise 
 

 Cada laboratório é responsável por fornecer uma amostra válida para 
análise segundo os respectivos procedimentos de qualidade. 

 É necessário plasma citratado. A recolha de sangue deve ser 
realizada com tubos de colheita de plasma citratado a 3,2 %. Não 
pode utilizar-se sangue total. 

 Siga as recomendações do fabricante do tubo para a colheita, 
processamento e centrifugação.  

 O documento GP44-A4 do CLSI descreve os procedimentos para a 
minimização de artefactos devido à colheita e manuseamento de 
amostras para as análises laboratoriais frequentes.3 

 Não induzir a formação de espuma e evitar congelamento e 
descongelamento repetidos para preservar a integridade da amostra 
desde o momento da sua colheita até ao ensaio. 

 A presença de fibrina, glóbulos vermelhos e outro material particulado 
pode levar a resultados erróneos. Assegure uma centrifugação 
adequada. 

 A presença de bolhas ou espuma nas amostras pode levar a uma 
aplicação curta da amostra e a resultados erróneos. 

 Cada laboratório deve consultar a literatura disponível e os dados 
internos relativos à estabilidade das amostras. 

 As amostras clarificadas podem ser armazenadas entre 2 a 8 °C com 
base em informações de suporte. Se o teste for adiado mais de uma 
semana, as amostras devem ser conservadas congeladas (≤ -20°C) 
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até quatro semanas antes da análise. Recomenda-se a limitação do 
número de ciclos de congelamento e descongelamento. 

 Manuseie todas as amostras de pacientes como se fossem 
potencialmente infecciosas. 

 
8 Procedimento 
 

Materiais fornecidos 
Ensaio de apixabana ARK – REF 5047-0001-00  
 
Materiais necessários – Fornecidos separadamente 
Calibrador de apixabana ARK – REF 5047-0002-00 

Controlos de qualidade – Controlo de apixabana ARK – REF 5047-0003-
00 

 
Instrumentação 
Antes de serem usados, os reagentes R1 e R2 podem precisar de ser 
transferidos para recipientes específicos do analisador. Evite a 
contaminação cruzada de R1 e R2. 

Muitos analisadores automatizados de química clínica com determinação 
fotométrica da taxa a 340 nm são adequados.  Consulte a folha da 
aplicação específica do analisador para a programação do Ensaio de 
apixabana de ARK, disponível junto do seu distribuidor ou da Assistência 
ao Cliente da ARK.  As Folhas de Protocolo de Aplicação que ostentam a 
marcação CE foram verificadas pelo fabricante. O laboratório tem a 
responsabilidade de proceder a toda a validação adequada para a 
utilização do ensaio com outras configurações ou outros analisadores. 
 
Consulte o manual do operador específico do instrumento quanto à 
manutenção diária. 
 
Sequência do ensaio 
Para executar ou calibrar o ensaio, consulte o manual do operador 
específico do instrumento. 
 
Calibração 
Realize um procedimento completo de calibração (6 pontos) utilizando os 
Calibradores de apixabana A, B, C, D, E e F da ARK; execute os 
calibradores em duplicado. A calibração é necessária a cada novo 
número de lote do kit de reagentes. Verifique a curva de calibração com 
pelo menos dois níveis de controlos de qualidade, conforme o plano de 
garantia de qualidade laboratorial definido. 
 
Quando recalibrar 
 Sempre antes da utilização de reagentes de um número de lote novo 
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 Sempre que necessário, com base nos resultados do controlo de 
qualidade  

 Sempre que esteja previsto pelos protocolos padrão de laboratório 
 

Controlo de Qualidade (CQ) 
Os laboratórios devem estabelecer procedimentos de CQ para o Ensaio 
de apixabana ARK. Todos os requisitos de controlos de qualidade e de 
testes devem ser realizados em conformidade com os regulamentos 
locais, regionais ou nacionais, ou com os requisitos de acreditação. 
Assegurar que os resultados do controlo de qualidade cumprem os 
critérios de aceitação antes de comunicar os resultados dos doentes. 

As boas práticas de laboratório sugerem que sejam testados no mínimo 
dois níveis (pontos de decisão médica baixo e alto) de controlo de 
qualidade a cada dia em que se ensaiarem amostras de pacientes e de 
cada vez que se efectuar uma calibração. Monitorize os valores de 
controlo para detectar quaisquer tendências ou desvios. Se detectar 
quaisquer tendências ou desvios, ou se o controlo não recuperar dentro 
do intervalo especificado, verifique todos os parâmetros operacionais 
conforme os seus procedimentos de qualidade de laboratório clínico. 
Contacte o Serviço de Assistência ao Cliente para obter mais assistência. 
 
Protocolo de diluição manual 
Para estimar os níveis de fármaco nas amostras que ultrapassam o limite 
superior de quantificação, dilua manualmente a amostra com o calibrador 
zero (CAL A). Multiplicar o resultado do ensaio pelo fator de diluição. 

Factor de diluição manual = (volume da amostra + volume do CAL A) 
      Volume da amostra 
 

9 Resultados 
 

Registe os resultados em unidades ng/mL ou nmol/L. Para converter os 
resultados de ng/mL de apixabana em nmol/L de apixabana, multiplique o 
valor em ng/mL por 2,176. O valor de apixabana deste ensaio deve ser 
usado em conjunto com outras informações clínicas. Ver o manual do 
operador específico do instrumento para quaisquer códigos de resultados 
erróneos. 

 
10 Limitações do procedimento 

 
Este ensaio foi concebido para ser usado apenas com plasma citratado; 
ver a secção Colheita da amostra e preparação para análise. Em geral 
é boa prática usar o mesmo método consistentemente para pacientes 
individuais devido ao potencial para variabilidade de método para método.  

O ensaio não é um teste independente e os resultados devem ser 
utilizados em conjunto com outros achados clínicos e laboratoriais. 
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11 Valores previstos 

 
O Ensaio de apixabana ARK não se destina à monitorização de pacientes 
em tratamento com apixabana. Atualmente, não existe evidência clínica 
suficiente para justificar a monitorização terapêutica do fármaco; por isso, 
não há um intervalo terapêutico padrão uma vez que o intervalo durante o 
tratamento pode ser diferente para cada paciente.  

Níveis plasmáticos esperados (Diretrizes ICSH 2021)2: 
 
 
 
 

 
 
 
 

aFibrilhação auricular não valvular 
bEmbolia pulmonar ou tromboembolismo venoso 
c percentil 5–95 
As concentrações do fármaco inferiores ao percentil 5 da concentração em vale podem 
ser consideradas como estando “abaixo do intervalo durante o tratamento”, enquanto 
aquelas superiores ao percentil 95 da concentração de pico podem ser consideradas 
como estando “acima do intervalo durante o tratamento”.4 

 
A concentração de apixabana no plasma humano em relação ao estado 
clínico não está bem definida. Ocorrem esquemas de dosagem fora das 
indicações aprovadas, e os fatores associados a essa dosagem incluem 
idade avançada, menor índice de massa corporal, diminuição da função 
renal e comprometimento hepático.5,6 

Deve ser consultada orientação prática sobre o uso de testes laboratoriais 
no manejo do hemorragia em pacientes que recebem anticoagulantes 
orais diretos.7,8 Vários fatores podem influenciar a hemostase. Outros 
achados laboratoriais e informações clínicas também devem ser utilizados 
para avaliar o estado hematológico dos pacientes antes de decisões 
médicas sobre a dosagem de apixabana. 

 
12 Características Específicas do Desempenho 

 
Cada laboratório é responsável pela verificação do desempenho usando 
os parâmetros definidos para o seu analisador. Obtiveram-se as 
seguintes características de desempenho para o sistema Beckman 
Coulter AU680®. 
 
 
 
 
 

Condição Dose (mg) Vale (ng/mL) Pico (ng/mL) 
FANVa 2,5 79 (34 – 162)c 123 (69 – 221) 

5 103 (41 – 230) 171 (91 – 321) 
EP/TEVb 2,5 32 (11 – 90) 67 (30 – 153) 

5 63 (22 – 177) 132 (59 – 302) 
 10 120 (41 – 335) 251 (111 – 572) 
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Sensibilidade 
 
Limite de Quantificação (LoQ) 
 
Foram determinadas as seguintes caraterísticas de acordo com o EP17-
A2 do CLSI para o Ensaio de apixabana ARK. O desempenho específico 
do analisador pode variar. 
 

Critério Apixabana (ng/mL) 

Limite de branco (LoB); N = 60 
Média do valor 57º e 58º.  

em ordem crescente 
0,65 

Limite de deteção (LoD); N = 60 
LoB + 1,652 DP, em que DP = 0,5 

1,5 

Limite inferior de quantificação (LoQ); N = 40 
LLoQ – 2 DP > LoD 

com recuperação e linearidade aceitáveis 
3,0 

 
Cada laboratório é responsável pela determinação dos critérios de 
notificação das concentrações de apixabana. A seguinte sugestão do 
EP17-A2 de CLSI pode ser adequada: 
 

Resultado ≤ LoB  relatar "não detectado; concentração < 
LoD" 

LoB < resultado < LoQ  relatar “analito detectado; concentração 
< LoQ” 

Resultado ≥ LoQ   relatar o resultado tal como medido 
 

 
Intervalo de medição 
 
O intervalo de medição do Ensaio de apixabana ARK é de 3,0 - 400,0 
ng/ml. As amostras contendo apixabana em concentrações mais elevadas 
(>400,0 ng/mL) podem ser ensaiadas através de diluição da amostra até 
ao intervalo de medição para um resultado quantitativo, ou podem ser 
incluídas no relatório como tendo sido detectado o fármaco mas com 
valores acima do intervalo de medição. Consultar a secção 8 
Procedimento - Protocolo de diluição manual. 

 
Recuperação 
 
A recuperação analítica foi avaliada através da adição de apixabana 
concentrada a plasma humano citratado a 3,2 % negativo para 
apixabana. Um concentrado de apixabana em metanol foi adicionado 
volumetricamente a plasma humano citratado negativo para apixabana, 
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representando concentrações do fármaco ao longo do intervalo do ensaio. 
Foram analisadas seis réplicas de cada amostra. Calculou-se a média 
dos resultados e esta foi comparada com a concentração pretendida, 
calculando-se o valor de recuperação percentual. 
 
% de recuperação = 100 x concentração média recuperada 
            Concentração teórica 

 

Concentração 
teórica 
(ng/mL) 

Concentração média 
recuperada 

(ng/mL) 

Percentagem 
de recuperação 

(%) 

3,0 3,4 111,7 

16,0 17,2 107,4 

40,0 41,3 103,3 

80,0 83,4 104,3 

160,0 172,9 108,1 

300,0 294,8 98,3 

Percentagem média de recuperação: 105,5 
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Linearidade 
 
Realizaram-se estudos de linearidade conforme sugerido no EP6-Ed2 do 
CLSI. Foi preparada uma amostra de plasma citratado com apixabana a 
500,0 ng/mL, e foram realizadas diluições proporcionais com plasma 
humano citratado negativo para apixabana. A linearidade em diluições 
específicas foi considerada aceitável se o desvio percentual fosse ≤10 % 
em relação à linearidade. Foi demonstrada uma relação linear entre 3,0 e 
400,0 ng/mL. 

 

Valor 
nominal 
(ng/mL) 

Resultados 
(ng/mL) 

Previsto 
% 
de 

recuperação 

Desvio da 
linearidade 

% de 
desvio da 

linearidade 
(Critério 

de 
aceitação: 

≤ 10 %) 
0,0 0,4 0,0 ND ND ND 
3,0 3,3 3,0 109,4 0,23 7,7% 
5,0 5,2 5,1 103,7 0,10 2,0% 

12,5 13,0 12,7 104,0 0,30 2,3% 
25,0 24,7 25,4 98,7 -0,74 -2,9% 
50,0 48,4 50,8 96,8 -2,42 -4,8% 
100,0 105,1 101,6 105,1 3,47 3,4% 
150,0 155,2 152,4 103,5 2,75 1,8% 
200,0 208,7 203,3 104,4 5,44 2,7% 
250,0 250,1 254,1 100,0 -4,01 -1,6% 
300,0 309,2 304,9 103,1 4,34 1,4% 
350,0 330,2 355,7 94,3 -25,51 -7,2% 
400,0 377,0 406,5 94,3 -29,51 -7,3% 
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Comparação dos métodos 
 
Os estudos de comparação de métodos foram realizados utilizando o 
Protocolo EP09-A3 do CLSI para três lotes de fabricação. Cada lote é um 
conjunto separado de reagentes do ensaio R1 e R2, calibradores e 
controlos. Cada lote foi avaliado num analisador AU680 separado. As 
medições de apixabana com o ensaio de apixabana ARK foram 
comparadas com determinações por cromatografia líquida acoplada à 
espectrometria de massa em tandem (LC-MS/MS). Foi efectuada uma 
análise de regressão Passing-Bablok9 para 135 amostras de plasma com 
concentrações de apixabana por LC-MS/MS que variavam entre 5,4 
ng/mL a 394,0 ng/mL. As estatísticas de regressão de Passing-Bablok 
são apresentadas abaixo (com limites de confiança de 95%). 

 
Lote #1 

 

Declive 0,97 (0,94 a 1,01) 

Intersecção no eixo dos y 1,58 (-0,56 a 4,07) 

Coeficiente de correlação 
(r2) 

0,95 (0,93 a 0,96) 

Número de amostras 135  
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Lote #2 

 

Declive 1,07 (1,03 a 1,11) 

Intersecção no eixo dos y 0,07 (-1,48 a 2,48) 

Coeficiente de correlação 
(r2) 

0,95 (0,96 a 0,98) 

Número de amostras 135  
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Lote #3 

 

Declive 1,03 (1,01 a 1,06) 

Intersecção no eixo dos y 0,98 (-0,67 a 2,85) 

Coeficiente de correlação 
(r2) 

0,97 (0,95 a 0,98) 

Número de amostras 135  
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Precisão 
 
A precisão foi determinada conforme descrito no EP05-A3 do CLSI para três 
lotes de fabricação. Cada lote é um conjunto separado de reagentes do ensaio 
R1 e R2, calibradores e controlos. Cada lote foi avaliado num analisador AU680 
separado. Foram utilizados no estudo controlos de três níveis e três amostras de 
apixabana em plasma humano citratado a 3,2 % agrupado. Cada nível foi 
ensaiado em quadruplicado duas vezes por dia durante 20 dias. Houve um 
intervalo mínimo de duas horas entre cada uma das execuções (quádruplas) do 
ensaio por dia. Foram calculados o desvio padrão (DP) intra-execução, entre 
dias, o DP total dentro do laboratório e os coeficientes de variação (CV %) 
correspondentes. Os resultados são apresentados na seguinte tabela. Critério 
de aceitação: ≤10 % de CV total dentro do laboratório. 
 
Lote #1 
 

Amostra N 
Média 

(ng/ml) 

Repetibilidade 
intra-

execução 
Entre dias 

Total 
dentro do 

laboratório 

DP 
CV 
(%) 

DP 
CV  

(%) 
DP 

CV 
(%) 

 Controlo de apixabana ARK 

LOW 
(BAIXO) 

160 
10,1 0,525 5,2 0,398 4,0 0,646 6,4 

MID 
(MÉDIO) 

160 
29,2 0,944 3,2 0,662 2,3 1,241 4,3 

HIGH 
(ALTO) 

160 
201,1 9,482 4,7 8,831 4,4 13,519 6,7 

 Plasma humano 

LOW 
(BAIXO) 

160 
10,2 0,563 5,5 0,276 2,7 0,737 7,2 

MID 
(MÉDIO) 

160 
29,7 1,221 4,1 0,441 1,5 1,407 4,7 

HIGH 
(ALTO) 

160 
199,6 11,503 5,8 9,122 4,6 14,573 7,3 
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Lote #2 
 

Amostra N 
Média 
(ng/ml) 

Repetibilidade 
intra-

execução 
Entre dias 

Total 
dentro do 

laboratório 

DP 
CV 
(%) 

DP 
CV  
(%) 

DP 
CV 
(%) 

 Controlo de apixabana ARK 
LOW 

(BAIXO) 
160 

10,0 0,25 2,5 0,212 2,1 0,32 3,2 

MID 
(MÉDIO) 

160 
27,8 0,51 1,8 0,528 1,9 0,76 2,7 

HIGH 
(ALTO) 

160 
206,7 6,06 2,9 6,266 3,0 8,84 4,3 

 Plasma humano 
LOW 

(BAIXO) 
160 

9,3 0,20 2,1 0,158 1,7 0,27 2,9 

MID 
(MÉDIO) 

160 
28,1 0,40 1,4 0,442 1,6 0,63 2,2 

HIGH 
(ALTO) 

160 
199,6 5,03 2,5 5,112 2,6 7,58 3,8 

 
Lote #3 
 

Amostra N 
Média 
(ng/ml) 

Repetibilidade 
intra-

execução 
Entre dias 

Total 
dentro do 

laboratório 

DP 
CV 
(%) 

DP 
CV  
(%) 

DP 
CV 
(%) 

 Controlo de apixabana ARK 
LOW 

(BAIXO) 
160 

10,3 0,595 5,8 0,319 3,1 0,667 6,5 

MID 
(MÉDIO) 

160 
28,6 0,971 3,4 0,488 1,7 1,382 4,8 

HIGH 
(ALTO) 

160 
192,4 10,754 5,6 10,678 5,5 15,930 8,3 

 Plasma humano 
LOW 

(BAIXO) 
160 

10,2 0,567 5,6 0,207 2,0 0,619 6,1 

MID 
(MÉDIO) 

160 
29,2 0,845 2,9 0,704 2,4 1,242 4,3 

HIGH 
(ALTO) 

160 
203,1 11,873 5,8 10,470 5,2 15,807 7,8 
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Substâncias interferentes endógenas 
Realizaram-se estudos de interferência usando o EP7-A2 do CLSI como 
orientação. Foram avaliadas concentrações clinicamente elevadas das seguintes 
substâncias potencialmente interferentes em plasma citratado com níveis 
conhecidos de apixabana (10,0, 30,0 e 200,0 ng/ mL). Cada amostra foi 
analisada com o Ensaio de apixabana da ARK, juntamente com um controlo de 
plasma citratado de apixabana. As medições de apixabana resultaram num erro 
≤ 10% na presença de substâncias interferentes aos níveis testados. 

 

 
 Percentagem de 

recuperação (%) 

Substância 

interferente 

Concentração 

do 
interferente 

10,0 ng/mL 

de apixabana 

30,0 ng/mL 

de 
apixabana 

200,0 ng/mL 

de 
apixabana 

Albumina 12 g/dL 93,6 92,2 94,6 

Bilirrubina 
(conjugada) 

70 mg/dL 107,1 106,9 102,5 

Bilirrubina (não 
conjugada) 

70 mg/dL 102,9 100,6 96,8 

Colesterol 620 mg/dL 102,3 97,8 106,2 

Gamaglobulina 12 g/dL 106,4 106,1 92,8 

Hemoglobina 1000 mg/dL 103,4 99,3 95,9 

Factor reumatóide 1000 UI/mL 107,5 100,5 98,1 

Triglicéridos 600 mg/dL 107,2 104,9 100 

Ácido úrico 30 mg/dL 106,8 99,2 98,4 

 
 
Especificidade 
 
Reatividade cruzada com outros compostos anticoagulantes 
Outros anticoagulantes orais diretos, heparinas e varfarina não interferiram no 
Ensaio de apixabana ARK quando testados na ausência de apixabana.  Os 
níveis testados foram iguais ou superiores às concentrações fisiológicas ou 
farmacológicas máximas. Todas as medições foram inferiores ao limite do 
branco para apixabana (<0,6 ng/mL). Entre os anticoagulantes orais diretos 
testados, as heparinas e a varfarina, o Ensaio de apixabana ARK é específico 
para apixabana. 
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 Composto Nível de 
teste 

 (ng/mL) 
1 Dabigatrana 100.000 
2 Edoxabano 1.000 
3 

Heparina (não fraccionada) 
330 

unidades/dL 

4 
Heparina (baixo peso molecular) 

330 
unidades/dL 

5 Rivaroxabano 3.000 
6 Fondaparinux 1.000 
7 Varfarina 75.000 

 
 
Metabolismo 
 
Aproximadamente 25 % de uma dose oral de apixabana é recuperada na urina e 
nas fezes sob a forma de metabolitos. A apixabana é metabolizada 
principalmente pela CYP3A4, com contribuições menores da CYP1A2, CYP2C8, 
CYP2C9, CYP2C19 e CYP2J2. A O-desmetilação e a hidroxilação na porção 3-
oxopiperidinilo são as principais vias de biotransformação. A apixabana 
inalterada é o principal componente relacionado com o fármaco no plasma 
humano; não existem metabolitos circulantes ativos.1 No entanto, o sulfato de 
Odesmetil apixabana, um metabolito estável e solúvel em água, foi o metabolito 
significativo10 e representou aproximadamente 25 % da área sob a curva do 
composto original no plasma humano.11 
 
Metabolito 
A reatividade cruzada do metabolito O-desmetil apixabana (10,0 ng/mL ou 200,0 
ng/mL) no Ensaio de apixabana ARK não foi clinicamente significativa (≤ 5,0% 
de reatividade cruzada). A apixabana (10,0 ng/mL ou 200,0 ng/mL em plasma 
humano citratado) foi testada na ausência ou presença do metabolito em 
concentrações do metabolito superiores às esperadas. 
 

O-desmetil 
apixabana 

(ng/mL) 

Apixabana medida na ausência/presença do metabolito 
(ng/mL) 

Apixabana  
(10,0 ng/mL) 

Apixabana  
(200,0 ng/mL) 

Metabolito 
Ausente 

Metabolito 
Presente 

Metabolito 
Ausente 

Metabolito 
Presente 

10,0 9,9 10,4 Não testado 

200,0 Não testado 211,9 210,2 
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Reactividade cruzada 
Os compostos listados abaixo não interferiram no Ensaio de apixabana ARK 
quando testados na presença de apixabana (10,0 ng/mL e 200,0 ng/mL).  Os 
níveis testados foram iguais ou superiores às concentrações fisiológicas ou 
farmacológicas máximas no plasma. As concentrações de apixabana nas 
amostras contendo interferente ficaram dentro de 10 % do nível de apixabana 
num controlo normal de plasma citratado. 

 

Composto 
Conc. 

testada 
(μg/ml) 

Composto 
Conc. 

testada 
(μg/ml) 

Abacavir  15 Linezolid 48 
Acetaminofeno 200 Lopinavir 30 

Ácido acetilsalicílico 30 Lorazepam 1 
Alprazolam 1 Maraviroc 10 
Amicacina  150 Meropenem 200 

Amiodarona (HCl) 50 Metotrexato 100 
Anfotericina 100 Metronidazol 125 
Amprenavir 30 Micafungina 100 
Atazanavir 20 Morfina 10 

Atorvastatina 1 Ácido micofenólico 40 
Atovaquona 31,3 Nelfinavir 30 

Bendamustina 150 Nevirapina 30 
Bosutinibe 50 Olanzapina 1 

Carbamazepina 50 Penicilina V 100 
Cefepima 500 Fenobarbital 500 

Ceftazidima 600 Fenitoína 60 
Ciprofloxacina 15 Piperacillina 500 

Citalopram 10 Posaconazol 20 
Claritromicina 10 Prednisolona 2 
Clonazepam 1 Quinidina 15 

Codeína 2 Rifampicina 50 
Colistimetato de sódio  100 Ritonavir 30 

Ciclosporina 2 Sirolimus ou rapamicina 10 
Darunavir 20 Stavudine 30 
Dasatinibe 10 Sulfametoxazol 400 
Digoxina 0,5 Tacrolimus 1 
Diltiazem 1 Tazobactam 15 
Efavirenz 15 Tenofovir 1 

Emtricitabina 10 Ticagrelor 1,9 
Eritromicina 150 Tipranavir 30 
Fluconazol 30 Tobramicina 35 

Fosamprenavir 30 Trimetoprima 50 
Gabapentina 30 Vancomicina  150 
Gentamicina 30 Verapamil 2 

Dinitrato de isossorbida 6 Vincristina  100 
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Composto 
Conc. 

testada 
(μg/ml) 

Composto 
Conc. 

testada 
(μg/ml) 

Itraconazol 20 Voriconazol 20 
Cetoconazol 20 Zolpidem 1 
Lamivudina 15   
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