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Nome

ARK"™ AB-PINACA Assay
Utilizacao prevista

O ARK AB-PINACA Assay € um imunoensaio destinado a determinacgéo
qualitativa de AB-PINACA e dos respectivos metabolitos na urina humana, com
uma concentragao limiar de 5 ng/ml. O ensaio destina-se a ser utilizado em
laboratorios com analisadores automaticos de quimica clinica. Este dispositivo
para diagnostico in vitro € de uso exclusivo sujeito a receita médica.

O ARK AB-PINACA Assay proporciona apenas um resultado de teste analitico
preliminar. Tera de utilizar-se um método quimico alternativo mais especifico para
obter um resultado analitico positivo confirmado. A cromatografia de gases
acoplada a espectrometria de massas (GC/MS) ou cromatografia liquida acoplada
a espectrometria de massas em simultdneo (LC-MS/MS) é o método de
confirmacéao preferencial. Deve usar-se de consideracao clinica e discernimento
profissional com qualquer resultado de teste a um farmaco, sobretudo quando o
resultado do teste preliminar & positivo.

Resumo e explicagao do teste

Os canabinoides sintéticos fazem parte de um grupo de drogas designado por
novas substancias psicoactivas (NPS), que sao drogas de design destinadas a
imitar os efeitos das drogas ilicitas. Estas substancias s&o chamadas
canabinoides porque interagem com os mesmos receptores canabinoides CB1 e
CB2 que o tetrahidrocanabinol (THC), o principal ingrediente psicoativo da
marijuana. Embora os canabinoides sintéticos sejam funcionalmente semelhantes
ao THC, muitas destas substéncias néo estao estruturalmente relacionadas com
o THC. Os canabinoides sintéticos tornaram-se populares sob as marcas "Spice"
e "K2", em parte devido a sua capacidade de escapar a detecgao pelos testes
padrao de triagem de canabinoides. Os canabinoides sintéticos s&o
comercializados sob uma grande variedade de nomes de marcas especificas,
incluindo Joker, Black Mamba, Kush e Kronic. Os canabinoides sintéticos sao
administrados de diversas maneiras, sendo a forma mais frequente a aplicagao
sobre material vegetal seco, seguida da inalacdo do produto resultante. Os
potenciais efeitos adversos da utilizacdo de canabinoides sintéticos incluem
ansiedade, agitacdo, alucinagdes, tonturas, convulsées, ritmo cardiaco acelerado
e vomitos.®

Principios do procedimento

O ARK AB-PINACA Assay € uma técnica de imunoensaio enzimatico homogéneo,
utilizada para a analise da substancia em urina humana. O ensaio baseia-se na
competicdo, pelos locais de ligagdo ao anticorpo, entre o farmaco presente na
amostra e o farmaco marcado com a enzima glicose-6-fosfato desidrogenase
recombinante (rG6PDH). A medida que se da a ligacéo deste ultimo ao anticorpo,
a actividade enzimatica diminui. Na presenca de farmaco proveniente da amostra,
a actividade enzimatica aumenta, sendo directamente proporcional a
concentracdo do farmaco. A enzima activa converte a nicotinamida-adenina



dinucledtido (NAD) em NADH na presenga da glicose-6-fosfato (G6P), o que
resulta numa alteracdo da absorvancia, que ¢é medida através de
espectrofotometria. A G6PDH enddgena néao interfere porque a coenzima NAD
funciona apenas com a enzima bacteriana usada no ensaio.

Reagentes

REF Descrig¢ao do Produto Quantidade/Volume

5055-0001-00 ARK AB-PINACA Assay 1x28 mL

Reagente — Anticorpo/Substrato

Anticorpos policlonais de coelho contra o metabolito
de AB-PINACA, glicose-6-fosfato, nicotinamida
adenina dinucledtido, seralbumina bovina, azida
sodica e estabilizadores

Reagente - Enzima 1x14 mL
Derivado de AB-PINACA, marcado com glicose-6-
fosfato desidrogenase recombinante (rG6PDH),
seralbumina bovina, tampéo, azida sddica e
estabilizadores

REF Descrig¢ao do Produto Quantidade/Volume

5055-0001-01 ARK AB-PINACA Assay 1x 115 mL

Reagente — Anticorpo/Substrato

Anticorpos policlonais de coelho contra o metabolito
de AB-PINACA, glicose-6-fosfato, nicotinamida
adenina dinucledtido, seralbumina bovina, azida
sodica e estabilizadores

Reagente — Enzima 1x58 mL
Derivado de AB-PINACA, marcado com glicose-6-
fosfato desidrogenase recombinante (rG6PDH),
seralbumina bovina, tampéo, azida sddica e
estabilizadores

REF Descrigao do Produto Quantidade/Volume

5055-0001-02 ARK AB-PINACA Assay 1x568 mL

Reagente — Anticorpo/Substrato

Anticorpos policlonais de coelho contra o metabolito
de AB-PINACA, glicose-6-fosfato, nicotinamida
adenina dinucledtido, seralbumina bovina, azida
sodica e estabilizadores

Reagente — Enzima 1x29 mL
Derivado de AB-PINACA, marcado com glicose-6-
fosfato desidrogenase recombinante (rG6PDH),
seralbumina bovina, tampéao, azida sddica e
estabilizadores

Manuseamento e armazenamento do reagente

Os reagentes para o ARK AB-PINACA Assay sao fornecidos na forma liquida,
pronta a usar, e podem ser usados imediatamente depois de retirar do frigorifico.
Quando nao estiverem a uso, os reagentes tém de ser armazenados a 2 — 8°C
(36 — 46°F), na posigcao vertical e com as tampas de rosca bem fechadas. Se
armazenados conforme as instrugdes, os reagentes sado estaveis até a data de



validade impressa no rotulo. N&do congelar os reagentes. Evitar a exposigéo
prolongada a temperaturas acima de 32°C (90°F). O armazenamento
inadequado de reagentes pode afectar o desempenho do ensaio.

Os produtos de AB-PINACA ARK contém < 0,09% de azida sédica. Como medida
de precaucéo, a canalizacao afectada e a instrumentagcdo devem ser devidamente
enxaguadas com agua para mitigar a possivel acumulagcado de azidas metalicas
explosivas. Nao sdo necessarias precaucdes especiais para 0 manuseamento
dos outros componentes do ensaio.

Adverténcias e precaucoes

e Para utilizacdo em diagndstico in vitro. Requer prescricao meédica.

e Os reagentes e sdo fornecidos como conjunto, e ndo devem ser
trocados com reagentes com numeros de lote diferentes.

e Nao utilizar os reagentes apos o fim do prazo de validade.

e Os reagentes contém < 0,09% de azida sodica.

Colheita de amostras e preparacao para analise

e Cada laboratorio € responsavel por fornecer uma amostra valida para
analise segundo os respectivos procedimentos de qualidade.

e E necessaria urina humana. Trate como sendo material potencialmente
infeccioso.

e Proceda a colheita de urina utilizando os frascos e procedimentos de
amostragem padrdo. Deve ter-se o cuidado de preservar a integridade
quimica e fisica da amostra de urina, desde o momento da colheita até ao
momento do ensaio, incluindo durante o transporte. Sugere-se a utilizagédo
de amostras frescas de urina.

e Tape a amostra de urina imediatamente apds a colheita, conserve-a
refrigerada a 2-8°C (36—46°F) e proceda ao ensaio nos 7 dias apds a
colheita. Se nao for possivel realizar o ensaio no prazo de 7 dias, conserve
a amostra de urina congelada, a -20°C"°.

e Nao induzir a formagao de espuma e evitar congelamento e
descongelamento repetidos para preservar a integridade da amostra
desde o0 momento da sua colheita até ao ensaio.

e As amostras congeladas terdo de ser descongeladas e devidamente
agitadas antes da analise.

e Antes de testar, centrifugue as amostras que apresentem elevada turbidez
ou matéria particulada visivel.

e A presenca de bolhas ou espuma nas amostras pode levar a uma entrega
incompleta da amostra e a resultados erréneos.

e Cada laboratério deve consultar a literatura disponivel e os dados internos
relativos a estabilidade das amostras. O intervalo de pH recomendado para
as amostras de urina é de 4,0 — 11,0.""

e Caso haja suspeita de adulteracdo da amostra, obtenha outra amostra para
teste. A adulteracdo das amostras de urina pode afectar o resultado do
teste.



Procedimento

Materiais fornecidos
ARK AB-PINACA Assay — 5055-0001-00, 5055-0001-01 ou 5055-0001-02

Materiais necessarios — Fornecidos separadamente
ARK AB-PINACA Calibrator (Negativo) — REF| 5055-0002-01

ARK AB-PINACA Calibrator (Limiar) — |REF| 5055-0002-02
Controlos de qualidade — ARK AB-PINACA Control — 5055-0003-00

Instrumentagao

Antes de serem usados, os reagentes e podem precisar de ser
transferidos para recipientes especificos do analisador. Evite a contaminacao
cruzada de e .

Muitos analisadores automatizados de quimica clinica com determinagao
fotométrica da taxa

a 340 nm sao adequados. Consulte a folha da aplicagao especifica do analisador
para a programacao do ARK AB-PINACA Assay, disponivel junto do seu
distribuidor ou da Assisténcia ao Cliente da ARK.

As Folhas de Protocolo de Aplicacdo que ostentam a marcacdo CE foram
verificadas pelo fabricante. O laboratério tem a responsabilidade de proceder a
toda a validagao adequada para a utilizagado do ensaio com outras configuragdes
ou outros analisadores.

Consulte o0 manual do operador especifico do instrumento quanto a manutencao
diaria.

Sequéncia do ensaio

Para executar ou calibrar o ensaio, consulte o manual do operador.

Resultados qualitativos

Utilize o calibrador com limite de 5 ng/ml para distinguir as amostras negativas e
positivas. Execute os controlos baixo e alto como, respectivamente, negativo e
positivo. Registe os resultados do teste inferiores ao valor de resposta para o
calibrador limiar como sendo Negativos. Registe os resultados do teste maiores
ou iguais ao valor de resposta para o calibrador limiar como sendo Positivos.

Quando recalibrar

e Sempre antes da utilizagdo de reagentes de um numero de lote novo

e Sempre que necessario, com base nos resultados do controlo de qualidade

e Sempre que esteja previsto pelos protocolos padréo de laboratério

e Com base nos dados disponiveis, uma curva de calibragdo guardada revelou-
se eficaz durante, pelo menos, 29 dias.

Controlo de qualidade (CQ) e calibragao
Os laboratdrios devem estabelecer procedimentos de CQ para o ARK AB-PINACA
Assay. Todos os requisitos de controlos de qualidade e de testes devem ser
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realizados em conformidade com os regulamentos locais, regionais ou nacionais,
ou com os requisitos de acreditacio.

Cada laboratorio deve estabelecer os seus proprios intervalos para cada novo lote
de controlos. Os resultados do controlo devem encontrar-se dentro de intervalos
estabelecidos, conforme determinado através dos procedimentos e orientagdes
laboratoriais. O ARK AB-PINACA Control destina-se a ser utilizado no controlo de
qualidade do Ensaio de AB-PINACA da ARK.

O Controlo baixo (Low) deve ser Negativo e o Controlo alto (High) deve ser
Positivo relativamente ao calibrador limiar de 5 ng/ml.

Resultados e valores esperados

A concentracao real da substancia e dos seus metabolitos ndo pode ser
determinada. E necessario um método de confirmagao.

Analise qualitativa — resultados negativos
Uma amostra que apresente um valor de resposta inferior ao valor de resposta do
Calibrador de Corte de AB-PINACA ARK ¢ interpretada como negativa.

Analise qualitativa — resultados positivos
Uma amostra que dé um valor de resposta maior ou igual ao valor de resposta do
Calibrador de Corte de AB-PINACA ARK ¢ interpretada como sendo positiva.

Os resultados deste teste devem ser sempre interpretados em conjunto com a
histéria médica, a apresentacao clinica e outros achados do doente.

Limitagoes

e O ensaio destina-se exclusivamente a ser utilizado com urina humana.

e Os reagentes, calibradores e controles do ARK AB-PINACA Assay foram
desenvolvidos como produtos complementares. Nao € possivel garantir o
desempenho com produtos de substituicio.

e Um resultado positivo utilizando o ARK AB-PINACA Assay indica apenas a
presenca da substancia e de seus metabolitos e ndo esta necessariamente
correlacionado com a extensao dos efeitos fisioldgicos e psicoldgicos.

e A interpretacdo dos resultados tera de ter em consideracdo que as
concentragdes de urina podem variar largamente com a ingestao de liquidos
e outras variaveis bioldgicas.

e E possivel que a presenga de outras substancias, que ndo as testadas no

estudo de especificidade, possa interferir com o teste e dar origem a resultados
falsos.

Caracteristicas especificas do desempenho

As seguintes caracteristicas de desempenho foram determinadas para o
analisador automatico de quimica clinica Beckman Coulter AU680®, utilizando o
ARK AB-PINACA Assay.

Precisao



A urina humana negativa, isenta da substancia, foi suplementada com Acido
Pentandico AB-PINACA (analito calibrador), variando de 0,0 a 10,0 ng/mL. Cada
nivel foi ensaiado em quadruplicado duas vezes por dia durante 20 dias (N = 160).
Os resultados encontram-se resumidos na tabela abaixo.

. o . Resultados de
Urina humana % do limiar o .
. N.° de resultados precisao
(ng/ml) relativo o
qualitativa
0,00 -100 160 160 negativos
1,25 -75 160 160 negativos
2,50 -50 160 160 negativos
3,75 -25 160 160 negativos
5,00 Limiar 160 67 negativos;
93 positivos
6,25 +25 160 160 positivos
7,50 +50 160 160 positivos
8,75 +75 160 160 positivos
10,00 +100 160 160 positivos

Especificidade analitica
Metabolitos do AB-PINACA e compostos estruturalmente relacionados

Os canabinoides sintéticos sdo extensivamente metabolizados, com pouca ou
nenhuma substancia parental inalterada encontrada na urina humana. Os
metabolitos activos dos canabinoides sintéticos podem prolongar os efeitos
psicotropicos da substancia original e contribuir para o seu perfil toxicoldgico. 222

Todos os compostos testados foram adicionados a urina humana negativa, isenta
de farmaco.

A reactividade cruzada dos seguintes metabolitos do AB-PINACA e compostos
estruturalmente relacionados foi avaliada adicionando propositadamente estes
compostos a urina humana negativa, isenta de substancia, para determinar a
concentracdo minima que produziria um resultado positivo aproximadamente
equivalente ao limite de 5 ng/ml. Estas concentragbes foram utilizadas para
determinar a percentagem de reactividade cruzada, segundo a formula:

% de reactividade cruzada = (concentragao limiar / concentragdo mais baixa de
reagente cruzado que origina um resultado positivo) X 100

Percentagem de
c Concentragao reactividade
omposto
(ng/ml) cruzada
(%)

AB-PINACA 8,0 62,50
AB-PINACA N-(4-hidroxipentilo) 5,0 100,00
AB-PINACA N-(5-hidroxipentilo) 5,0 100,00
5-fluoro AB-PINACA 4,7 106,38
5-fluoro ABICA 6,0 83,33
5-fluoro ADBICA 6,0 83,33
5-fluoro AB PINACA N-(4-hidroxipentilo) 8,0 62,50
5-fluoro ADB-PINACA 4,2 119,05
5-cloro AB-PINACA 8,0 62,50
ADB-PINACA 9,0 55,56
ADB-PINACA acido pentandico 3,5 142,86




Percentagem de
c Concentragao reactividade
omposto
(ng/ml) cruzada

(%)
ADB-PINACA N-(4-hidroxipentilo) 4,0 125,00
ADB-PINACA N-(5-hidroxipentilo) 4,3 116,28
AB-FUBINACA 9,0 55,56
ADB-FUBINACA 10,0 50,00
ADBICA 20,0 25,00

ADBICA Acido N-pentandico 7,0 71,43
ADBICA N-(4-hidroxipentilo) 6,0 83,33
ADBICA N-(5-hidroxipentilo) 5,5 90,91
AB-CHMINACA 11,5 43,48
MAB-CHMINACA (ADB-CHMINACA) 8,5 58,82

Altas concentragcbes dos seguintes compostos estruturalmente relacionados
foram adicionadas a urina humana negativa, isenta de substancia, e testados com
o Ensaio de AB-PINACA da ARK. Os compostos nas concentragdes listadas
abaixo foram negativos quando testados com o Ensaio de AB-PINACA da ARK.

Composto Concen(tll;ag%:?)testada
AM 2201 6-OH indol 100.000
AM 2201 N-(4-OH pentil) 20.000
AM 2201 20.000
JWH-007 100.000
JWH-015 50.000
JWH-019 100.000
JWH-022 50.000
JWH-073 40.000
JWH-081 100.000
JWH-122 100.000
JWH-398 100.000
JWH-018 4-OH indol 100.000
JWH-018 5-OH indol 100.000
JWH-073 Acido N-butandico 40.000
JWH-073 6-OH indol 100.000
JWH-073 N-(4-OH butil) 15.000
3-(1-naftil)1H-indol 100.000
BB-22 100.000
BB-22 3-carboxiindol 100.000
PB-22 100.000
PB-22 N-(5-OH pentil) 60.000
PB-22 acido pentandico 50.000
UR-144-N-heptil 100.000
JWH 250 5-OH indol 100.000
RCS-4-2 isbmero metoxi 20.000
JWH 250 N-(5-carboxipentil) 10.000
AM-2232 100.000




Concentracao testada
(ng/ml)
AM-2233 50.000

Composto

Compostos estruturalmente nao relacionados

Os seguintes compostos estruturalmente nao relacionados foram adicionados a
urina humana negativa, isenta de substancia, e testados com o Ensaio de AB-
PINACA da ARK. Os compostos nas concentracbes listadas abaixo foram
negativos quando testados com o Ensaio de AB-PINACA da ARK.

c Concentragao testada
omposto

(ng/ml)
4-bromo-2,5-dimetoxifenetilamina 100.000
6-Acetilcodeina 100.000
6-Acetilmorfina 100.000
7-Aminoclonazepam 100.000
7-Aminoflunitrazepam 100.000
7-Aminonitrazepam 100.000
11-nor-9-carboxi-A9-THC 100.000
Acetaminofeno 500.000
Acido acetilsalicilico 500.000
Alprazolam 100.000
Amitriptilina 100.000
Amobarbital 100.000
S-(+)-Anfetamina 100.000
Benzilpiperazina 100.000
Bromazepam 100.000
Buprenorfina 100.000
Bupropiona 100.000
Butabarbital 100.000
Butalbital 100.000
Cafeina 500.000
Canabidiol 100.000
Canabinol 100.000
Carbamazepina 100.000
Carisoprodol 100.000
Clordiazepéxido 100.000
Clorpromazina 100.000
cis-Tramadol 100.000
Clobazam 100.000
Clomipramina 100.000
Clonazepam 100.000
Clozapina 100.000
Codeina 100.000
Cotinina 100.000
Ciclobenzaprina 100.000
Desidronoretamina 50.000
Desalquilflurazepam 100.000
Demoxepam 100.000
Desipramina 100.000
Dextrometorfano 100.000
Diazepam 100.000
Digoxina 100.000
Di-hidrocodeina 100.000




Concentragao testada

Composto (ng/ml)
A9-THC 100.000
Difenidramina 500.000
Doxepina 100.000
EDDP 100.000
EMDP 100.000
1R,2S (-) Efedrina 100.000
1S,2R (+) Efedrina 100.000
Etil-B-D-glucoronido 100.000
Etilmorfina 100.000
Fenfluramina (+) 100.000
Fenfluramina (-) 100.000
Fentanilo 100.000
Flunitrazepam 100.000
Fluoxetina 100.000
Flurazepam 100.000
Haloperidol 100.000
Heroina 100.000
Hexobarbital 100.000
Hidrocodona 100.000
Hidromorfona 100.000
11-hydroxi-A9-THC 100.000
Ibuprofeno 500.000
Imipramina 100.000
Cetamina 100.000
Lamotrigina 100.000
Tartarato de levorfanol 100.000
Lidocaina 100.000
Lorazepam 100.000
Glucoronido de lorazepam 50.000
Lormetazepam 100.000
LSD 100.000
Maprotilina 100.000
(+)-MDA 100.000
MDEA 100.000
MDMA 100.000
Meperidina 100.000
Meprobamato 100.000
Metadona 500.000
S(+)-metanfetamina 100.000
Metaqualona 100.000
Metoxetamina 100.000
Metilona 100.000
Metilfenidato 100.000
Midazolam 100.000
Morfina 100.000
Morfina-3B-D-Glucoronido 50.000
Morfina-6B-D-Glucoronido 50.000
Tapentadol N-desmetilado 100.000
Nalorfina 100.000
Naloxona 100.000
Naltrexona 100.000
Naproxeno 100.000
Nitrazepam 100.000
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Concentragao testada

Composto (ng/ml)
Norbuprenorfina 50.000
Norcodeina 100.000
Nordiazepam 100.000
Norcetamina 100.000
Normorfina 100.000
Norpropoxifeno 100.000
Norpseudoefedrina 100.000
Nortriptilina 100.000
Olanzapina 100.000
Oxazepam 100.000
Oxicodona 100.000
Oximorfona 100.000
PCP 100.000
Pentazocina 100.000
Fentermina 100.000
Pentobarbital 100.000
Fenobarbital 100.000
Fenilefrina 100.000
Fenilpropanolamina 100.000
Fenitoina 100.000

PMA 100.000
Prazepam 100.000
Propoxifeno 100.000
Propranolol 100.000
Protriptilina 100.000

R,R (+)- Pseudoefedrina 100.000
S,S (-)- Pseudoefedrina 100.000
Ranitidina 100.000
Acido ritalinico 100.000
Acido salicilico 100.000
Secobarbital 100.000
Sertralina 100.000
Citrato de sufentanilo 50.000
Tapentadol 100.000
Temazepam 100.000
Tedfilina 100.000
Tioridazina 100.000
Triazolam 100.000
Trifluorometilfenilpiperazina 100.000
Trimipramina 100.000
Trazodona 100.000
Venlafaxina 100.000
Verapamil 100.000
Tartarato de zolpidem 100.000

Interferéncia — substancias endégenas

Adicionaram-se concentragdes elevadas das seguintes substancias enddgenas a
urina propositadamente adicionada com acido pentandico do AB-PINACA a £50
% da concentragao de corte. Nao se observou interferéncia quando testadas com
o Ensaio de AB-PINACA da ARK.
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Composto Concentragao 2,5 ng/mL 7,5 ng/mL
P testada (-50% do limiar) | (+50% do limiar)
Acetona 1000 mg/dl Negativo Positivo
Acido ascérbico 1500 mg/dl Negativo Positivo
B|I|rlrub|na 2 mg/dL Negativo Positivo
conjugada
B|I|rrup|na nao 2 mg/dL Negativo Positivo
conjugada
Acido bérico 1% plv Negativo Positivo
Creatinina 500 mg/dL Negativo Positivo
Etanol 1000 mg/dL Negativo Positivo
Galactose 10 mg/dL Negativo Positivo
Glicose 2000 mg/dL Negativo Positivo
Hemoglobina 300 mg/dL Negativo Positivo
Albumina 500 mg/dL Negativo Positivo
humana
Gamaglobulina 500 mg/dL Negativo Positivo
humana
Acido oxalico 100 mg/dL Negativo Positivo
Riboflavina 7,5 mg/dL Negativo Positivo
Azida sdédica 1% p/v Negativo Positivo
Cloreto de sddio 6000 mg/dL Negativo Positivo
FIUOfet'o de 1% plv Negativo Positivo
sédio
Ureia 6000 mg/dL Negativo Positivo

Interferéncia — gravidade especifica e pH
Testaram-se amostras de urina com valores de gravidade especifica entre 1,002
a 1,030 e com valores de pH entre 3,0 a 11,0 na presenca dos dois niveis de acido
pentanodico do AB-PINACA a + 50% da concentrac&o limiar. Ndo se observou
interferéncia quando testadas com o Ensaio de AB-PINACA da ARK.

Comparagao dos métodos
Um total de setenta (70) amostras clinicas de urina humana inalteradas que nao
séo individualmente identificaveis foram testadas com o Ensaio de AB-PINACA
de ARK em modo qualitativo e os resultados foram comparados com outro método
de rastreio por imunoensaio disponivel no mercado como referéncia. Os

resultados encontram-se resumidos na tabela abaixo.

Método de rastreio comparativo

ARK AB-PINACA

(+)

()

Assay (+) 14 2*
(valor de corte de 5
ng/mL) ) 0 54

*Estas duas (2) amostras foram confirmadas como positivas por LC-MS/MS.
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