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ARK™ HS Benzodiazepine II Control 
 
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung für die ARK HS Benzodiazepine II 
Control von ARK Diagnostics, Inc. vor der Verwendung sorgfältig durch und 
befolgen Sie die Anweisungen. Die Zuverlässigkeit der Testergebnisse kann nur 
dann gewährleistet werden, wenn die Anweisungen in dieser Packungsbeilage 
befolgt werden.  
 
Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt 
dem Hersteller und gegebenenfalls der zuständigen Behörde.  
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1 Name 

ARK™ HS Benzodiazepine II Control 

2 Verwendungszweck 

Die ARK HS Benzodiazepine II Control ist als Qualitätskontrolle für den ARK 
HS Benzodiazepine II Assay vorgesehen. 

3 Inhalt 

Die ARK HS Benzodiazepine II Control besteht aus einer nicht-sterilen 
behandelten Humanurin-Matrix mit den folgenden Etizolam-
Konzentrationen.  

Zur Verwendung mit Cut-off Calibrator B (100 ng/mL): 

 
REF Produktbeschreibung Menge / Volumen 

5073-0003-00 ARK HS Benzodiazepine II Control  

Etizolam, Humanurin, Stabilisator und 
Natriumazid 

Tropffläschchen 

LOW / Negative (75 ng/mL) 2 X 10 mL 

HIGH / Positive (125 ng/mL) 2 X 10 mL 

 
Zur Verwendung mit Cutoff Calibrator C (200 ng/mL): 

 
REF Produktbeschreibung Menge / Volumen 

5073-0003-01 ARK HS Benzodiazepine II Control  

Etizolam, Humanurin, Stabilisator und 
Natriumazid 

Tropffläschchen 

LOW / Negative (150 ng/mL) 2 X 10 mL 

HIGH / Positive (250 ng/mL) 2 X 10 mL 

 
Nachverfolgbarkeit und Zielwertbestimmung: Zur Herstellung wird eine mit 
HPLC zertifizierte Etizolam-Lösung verwendet. Die Analyse erfolgt mit dem 
ARK HS Benzodiazepine II Assay, der mit dem ARK HS Benzodiazepine II 
Calibrator kalibriert wurde.  
 
Jedes Labor sollte eigene Kontrollbereiche für jede neue Kontroll-Charge 
festlegen, basierend auf den laborspezifischen Analysensystemen und 
Richtlinien. Die Kontrollergebnisse sollten innerhalb der festgelegten 
Bereiche liegen, die in den laboreigenen Verfahren und Richtlinien festgelegt 
sind.  
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Bezogen auf den gewählten Cutoff Calibrator (100 ng/ml bzw. 200 ng/ml) 
sollten im qualitativen Modus die Low Control negativ und die High Control 
positiv sein.  
 
Die Kontrollen werden aus nicht-sterilem behandelten und Etizolam-freien 
Humanurin hergestellt. Der Urin stammt von Personen, die negativ getestet 
wurden auf HIV 1/2, HBsAg, HCV, HIV-1 (NAT), HCV (NAT) und RPR  

4 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 

 In-vitro-Diagnostikum. Verwendung nur gemäß Vorschrift. 
 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 Enthält Humanurin. Potentiell infektiös. 
 Mischen Sie keine Kontrollen aus unterschiedlichen Chargen.  
 Verwenden Sie jede Charge als komplettes Set. 
 Das Produkt enthält ≤0.09% Natriumazid. Zur Vorsicht sollten alle 

betroffenen Leitungen, auch die der verwendeten Geräte, mit 
ausreichend Wasser gespült werden, um eine mögliche Ansammlung 
explosiver Metallazide zu verhindern.  

5 Gebrauchsanweisung 

 Eine vollständige Übersicht und Erläuterungen zum ARK HS 
Benzodiazepine II Assay finden Sie in der Packungsbeilage des Assays.  

 Geben Sie für jeden Level eine ausreichende Menge (~40µL/Tropfen) in 
die jeweiligen Probengefäße. Beachten Sie dabei die gerätespezifischen 
Volumenvorgaben. Setzen Sie die Schraubdeckel wieder auf die 
Originalgefäße und halten Sie sie fest verschlossen.  

 Lagern Sie das Produkt bei 2-8C. Verwenden Sie das geöffnete Produkt 
innerhalb von 12 Monaten und vor Ablauf des Verfallsdatums.  

6 Grenzen des Verfahrens 

Exakte und reproduzierbare Ergebnisse sind abhängig von der 
einwandfreien Funktion der Geräte, Reagenzien, Kalibratoren, Kontrollen, 
einer ordnungsgemäßen Lagerung und guter Laborpraxis.  

7 Markenzeichen 

ARK™ ist ein Markenzeichen von ARK Diagnostics, Inc. 

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Markenzeichen der 
entsprechenden Markeninhaber.  
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